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ALL SWITCHES SHOWN IN COUNTER CLOCKWISE POSITION 


FRACTIONAL CAPACITIES ARE IN MFD. 
OTHER CAPACITIES ARE IN MMF, UNLESS NOTED 


K= 1000 
MEG.= 1000,000 
ww = WIRE WOUND 


SCHEMATIC OF THE 
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HARMONIC DISTORTION METER 
MODEL IM-58 


IMEG 


2 |2AX7 


SENSITIVITY 


B 

Xw 

o 
a 
ie] 


I5soK 


5879 


HUM 
BALANCE 


(2AX7 


AIAN 


12AT7 


2 MFD 


CALIBRATE 


ere) 
ww 


PILOT 
LAMP 


\2BY7 l2AT7 6x4 


(9) (3) GREEN 


BLK 


(XS) 
A 
? 1000-2w 4000-Ww 1000- 2w BLK-GRN 
KR Q 
300 MFD | 4 +13 wie BLK-RED 
150V s50V 
rae 
7 = 
OA2 6X4 


BLK-YEL 


BLK-GRI 


Pore > 


a OUTPUT 


BLK-RED 


10K OK 


POWER 


105-125 VAC 
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210-250 VAC 
50-60 CPS 


